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温度計　校正日一覧 2022/6/30

使用場所 名称 測定環境 校正日 使用開始日

CRECER
デジタルIN-OUT温度計

AP-09
薬剤部 室温・冷蔵 2021/6/25 2021/7/1

Testo　174T 薬剤部 ① 室温 2022/6/22 2022/6/30

Testo　174T 薬剤部 ② 室温 2022/6/22 2022/6/30

Testo　174T 薬剤部 ③ 冷蔵 2022/6/22 2022/6/30

Testo　174T 薬剤部 ④ 冷蔵 2022/6/22 2022/6/30

Testo　174T 検査部 ⑤ 冷蔵 2022/6/22 2022/6/30

Testo　174T 検査部 ⑥ 冷蔵 2022/6/22 2022/6/30

Testo　174T 検査部 ⑦ 冷凍 2022/6/22 2022/6/30

Testo　174T 検査部 ⑧ 冷凍 2022/6/22 2022/6/30


